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Mikrobac.Tissues

ALDEHYD- UND ALKOHOLFREIE DESINFEKTIONSTUCHER

ALDEHYDE AND ALCOHOL-FREE DISINFECTANT WIPES

LINGETTES DESINFECTANTES SANS ALDEHYDES NI ALCOOL

@ Anwendung: Oberflichen sorgfaltig abwischen. Aufvollsténdige Benetzung achten,
t‘lnm optimalen Desinfektionserfolg zu gewéhrleisten. Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf.

it einem Einmaltuch nachwischen (z.B. bei direktem Hautkontakt). Nach Gebrauch
Tissue der Abfallentsorgung zufiihren. Das Tragen von Handschuhen wird empfohlen.
Nicht zur Hautreinigung verwenden. Nicht zur Abschlussdesinfektion semikritischer

d‘action, essuyer si nécessaire (p. ex. en cas de contact direct avec la peau) avec
une serviette a usage unique. Eliminer avec les déchets apres utilisation. Le port de
gants est conseillé. Ne pas utiliser pour le nettoyage de la peau. Ne pas utiliser pour
la désinfection finale de dispositifs médicaux semi-critiques. Surface pouvant étre
désinfectée: env. 1 m¥/lingette. Substances actives : chlorure d'alkyl benzyl (C12-18)

! I verwenden. D Flache: ca. 1m?/Tissue. Wirkstoffe: Benzyl-
(12-18-alkyldimethyl hlorid 4,0 mg/g; Didecyldimethylammoniumchlorid
40 mg/g. Stand der Information: 06/2014. @ Instructions for use: Wipe surfaces
carefully. Make sure the whole surface is wiped thoroughly to ensure optimum
disinfection. Once disinfection is complete, wipe down with a disposable cloth if necessary
e.g., if people are likely to come into direct contact with the surface). Please dispose
of tissues after use. We recommend wearing gloves while using this product. Not to be

sed for skin cleansing. Not to be used for the final disinfection of semi-critical medical
devices. Surface that can be disinfected: approx. 1 m?/tissue. Active ingredients:

Y 4,0mg/g; chlorure de didécyl diméthyl ammonium 4,0 mg/g.
Remarques: L'emballage doit étre éliminé en tant que déchet dangereux sous I'entiére
responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les
cours d’eau. Utilisation exclusivement professionnelle. Date de mise a jour du texte :
06/2014. @ Poutiti: Cely povrch zdravotnickych prostiedki fadné otiete. Pro zaruceni
optimalniho vysledku dezinfekce je nutné dbat na to, aby byl povrch kompletné smocen.
Po uplynuti doby ptisobeni popi. otfete jed: ym ut (napf. pi piimém
kontaktu s kiizi). Po upotebeni vyhodte do odpadu. Je doporuceno pouzivat ochranné
rukavice. Nepouzivejte k isténi kiize. Pouze pro dezinfekci zdravotnickych prostiedki.

Benzyl-(12-18-alkyldimethylammonium chlorides 4.0 mg/g; didecyldi
ﬁhloride 4.0mg/q. Date of revision of the text: 06/2014. @ Mode d’emploi :

p k zdvérecné dezinfekci semikritickych zdravotnickych prosttedkil. Rozsah
plochy, kterou Ize vydezinfik piiblizné 1 m*/ut k. Ucinné latky: alkyl(C12-C18)

ettoyer les surfaces soigneusement. Veiller a ce que les surfaces soient intégral
humidifiées, de maniére a garantir une action désinfectante optimale. Aprés le temps

chlorid 4,0mg/g; didecyldimethylamonium-chlorid 4,0mg/g.
Datum revize textu: 06/2014. &> Zastosowanie: Starannie przetrzec powierzchnie

Ubrousku
Chusteczek

wyrobow medycznych. W celu optymalnej dezynfekdji nalezy zapewnic catkowite
zwilzenie powierzchni. W razie potrzeby po czasie ekspozycji powierzchnie moina‘
osuszyc papierowym recznikiem (np. w przypadku bezposredniego kontaktu ze skora).
Po uzyciu chusteczki produkt utylizowac. Zaleca sie stosowanie rekawiczek. Nie uzywac
w celu dezynfekdji skory. Stosowa¢ wytacznie do wyrobéw medycznych. Nie stosowac do
dezynfekqji koricowej wyrobow medycznych kategorii sredniego ryzyka. Powierzchnia
do dezynfekgji: ok. Tm?/chusteczka. Substancje czynne: Czwartorzedowe zwiazki
amoniowe, benzyl-C12-18-alkildimetyl, chlorki4,0 mg/g; Chlorek didecyldimetylamonu‘
4,0mg/qg. Datazatwierdzenia lub czeSciowej zmiany tekstu: 06/2014. @ Instrugdes:
Limpar cuidadosamente as superficies dos dispositivos médicos. Para assegurar uma
desinfecao 6tima humedecer completamente a superficie. Decorrido o tempo de contacto,
limpar com um pano descartavel se for necessario (por ex.: em caso de contacto direto com
apele). Apds utilizagao eliminar o toalhete. Recomenda-se o uso de luvas. Nao utilizar
para a limpeza da pele. S0 para aplicacao em dispositivos médicos. Nao utilizar para a
desinfecdo final de dispositivos médicos semicriticos. Superficie que pode ser desinfetada
com 1 toalhete: aprox. 1 m? Substéncias ativas: compostos de aménio quaternério,‘
benzilalquilo (C12-18) dimetilo, cloretos 4,0mg/g; Cloreto de didecildimetilamdnio
4,0mg/q. Data da revisao do texto: 06/2014. I
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